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1 • Anwendungsgebiet 

6r 

Der Prazisions-Impulsschallpegelmesser 00 017 ist ein trag- 
bares, net z unabhangiges Gerat zur genauen Bestimmung des 
Schalldruckpegels von Gerauschen mit beliebig^m Zeitverlauf 
unter Berucksichtigung international ub lie her Frequenzbewer- 
tungsarten. 

Das Gerat 1st geeignet 

fiir alle Messungen im Rahmen der Larmbekampf ung and der 
Raum- and Bauakustik, 

fiir den Einsatz in der industriellen Fertigung und im lev- 
kehrswesen, 

fiir Porschungs- und Entwicklungsauf gaben in der Technik, der 
Medizin und anderen Fachgebieten. 

\ 

In der DDR diirf en aus Messungen mit dem Prazisions-Impuls- 
schallpegelmesser 00 017 rechtsverbindliche Folger ungen her- 
geleitet werden , vjenn das Gerat zuvor durch das ASMW geeicht 
worden ist, 

Der Frazisions-Impulsschallpegelmesser 00 017 erfiillt die 
Forderungen fol gender Standards und I&apf ehlungen: 

TGL 200-7755 . . ' 

lEG-Empf ehl ung 225 

lEC-Empfeklung 179 mit -Erganzung fiir Impulsschallpegelmesser 
ISO R 50? 

RGW-Empfehlung RS 1875-69 
GOST 17187-71 (1. Klasse) 

GOST 17188-71 

GOST 17168-71 

GOST 17169-71 

DIN 45 655 Blatt 1 und 2 

DIR 45 651 

Mit Hilfe eines eingebauten Oktavfilters konnen Frequenz- 
analysen in 12 Oktavbereichen durchgefuhrt werden . 

Auch der AnsohluS externer Filter ist mbglich. 
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Durch den Einsatz eines Adapters 04 Q21 anstelle des 
Mikrofons laBt sich das Gerat als Wechselspannungsmesser fur 
Effektiv- und Spitzenwerte verwenden. 

Spezielle Adapter ermoglichen den AnschluB von piezoelektri- 
schen Schwingungsaufnehmern an den MeBmikrof onverstarker, 
Dadurch kann das Gerat auch zu Schwingungsmessungen einge- 
setzt werden. Zum AnschluB von Oszilloskopen, Pegelschreibern 
oder Magnetbandgeraten an den Prazisions-Impulsschallpegel- 
messer 00 017 steht ein Wechs el spann lings aus gang zur Ver- 
fiigung. 

Ein Gleichspannungsausgang gestattet den AnschluB weiterer 
Registriergerate . 



2. Lief erumfang und Erganzungsteile 



2.1. Lief erumfanf 



Zum Lieferumfang des Prazisions-Impulsschallpegelmessers 
00 017 > Bestell-Nr. 567 490.0, gehorens 




1 Ledertasche, Bestell-Nr. 567 492.5 

1 ELA-Bauteil (Kondensator-Mikrofon (1 Zoll) , bestehend aus 
MeBmikrof on-Eaps el ME 102 und MeBmikrof onver- 
starker MV 102), Bestell-Nr. 816 127.4 
1 Leitung (Mikrofonkabel ZL 148, Typ 11 055, 5 m 

lang, mit Mikrofonhalter MH 64) , Bestell-Nr. 
816 396.7 

1 Schraubendreher A 0,5 x 3>5 x 75 TGL 48-73503-0 45, 
Bestell-Nr. 808 167.6 
1 Bedienungsanleitung 
1 Garantieurkunde 

1 Typenblatt zum Kondensator-Mikrofon 
1 Kennblatt der .MeBmikrof onkaps el 




